
 

                                                                                

 Calypso ARDO  
  

 คูมือการใชผลิตภัณฑนี้จะแนะนําขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชน  

ซ่ึงจะชวยใหคุณสามารถใชงานเครื่องปมน้ํานม Calypso  

ไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

เครื่องปมน้ํานม อารโด คาลิปโซ 
สําหรับใชปมน้ํานมเมื่อคุณแมมีปญหาในการใหนมบุตร  

คุณแมเจ็บปวย ไปทํางาน หรือ มีความจําเปนตองอยูหางจากบุตร 
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คําอธิบาย 
a เคร่ืองปมน้ํานม Calypso     
b ชุดอุปกรณสําหรับปม PumpSet  f ชองเสียบสายปม 
c ตัวตอสายปม g หมอแปลงไฟฟา 
d แผงควบคุม h ขาปลั๊ก 
e หนาจอแสดงผล LCD i ชองเสียบหมอแปลงไฟฟา 

 

 กรุณาอานหัวขอที่ กอนทําการเสียบปล๊ักเคร่ืองปมน้ํานม Clypso 
เขากับแหลงจายไฟหลักหรือใสแบตเตอรี่  

 โปรดเก็บบรรจุภัณฑของสินคาไว (โปรดดูหัวขอ -> การเคล่ือนยาย / การเก็บรักษา / การทิ้ง) 

ภาพแสดงสวนประกอบตางๆ 
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เคร่ืองปมน้ํานม ทํางานดวยระบบไฟฟา มีความปลอดภัยและเชื่อถือได สําหรับการใชงานสวนบุคคล 
เคร่ืองปมน้ํานม ผลิตและประกอบขึ้นตามมาตรฐาน และสอดคลองกับมาตรฐานความปลอดภัย

60601-1-2, 60601-1-4  และ เพื่อความปลอดภัยของคุณ และเพื่อ
หลีกเล่ียงความเสียหายท่ีอาจเกิดกับตัวเคร่ือง ตลอดจนหลีกเล่ียงความเสี่ยงในการเกิดไฟฟาช็อต, การบาดเจ็บ 
หรือการเกิดเหตุการณไฟไหม โปรดปฏิบัติตามมาตรฐานดานความปลอดภัยอยางเครงครัด 

  

 

  
   

การใชงาน 
 

 
 

ขอมูลสําคัญ   

สวิทซ “เปด / ปด”    

แรงดูด / ปรบัแรงดูด (V)   

เปล่ียนรอบดูด /ความเร็ว (C)    

เคร่ืองชนิด BF     

การทําความสะอาด  

  

ชุดปมเดี่ยว / ชุดปมคู 
 

คําเตือน:  ขอควรระวัง โปรดตรวจสอบคูมือการใช 
 

รับรองคุณภาพมาตรฐาน: MDD 93/42 EWG / 
2007/47EC und MDD 2009 
 

ผูผลิต 
 

เคร่ืองเปนไปตามขอกําหนดของ WEEE2002/96/EG 
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การทํางาน  

การติดต้ัง  
การเชื่อมตอกระแสไฟ 
 (g) 

 
  

โปรดถอดแบตเตอร่ีออกกอนทําการเสียบปล๊ักเคร่ืองเขากับแหลงจายไฟ 

6 06 /  + / - 

) 
การใชงานรวมกับชุด PumpSet (ชุดอุปกรณปม) 

  
   

 
  

5) 

 / 6) 7)   
 

  
 
  

 

a  
 

  

 
  

 

 
  

 
  

 
330 33 kPa.) 

  

 ”  

 
  

 
  

 30  60  
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คําแนะนําท่ีเปนประโยชน 
 

 
 

  
  
   

 
การปรับความเร็ว 

 
 

 

 
ปมอยางมีประสิทธิภาพ 
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วิเคราะหความเสียหาย ตัวบงช้ีขอผิดพลาด  
 

  

   
   

   

 แรงดันไฟฟาสูงเกินไป 



 

 แรงดันไฟฟาตํ่าเกินไป 

  

  

  



 

ขอผิดพลาดอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือใชงานเคร่ือง 
 

  
 

  
  

 

 
 

รายละเอียดผลิตภัณฑ 
 

) 

 
 

รูปแบบการดูด 
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/ ยโุรป 63.00.67 
/  63.00.68 
/  63.00.69 

ยโุรป 63.00.141 
 63.00.142 

 63.00.143 
ออสเตรเลยี 63.00.144 
จนี 63.00.145 

ชดุ UpgradeSet เพือ่ใชเ้ป็นป๊ัมคู ่ 63.00.41 
 63.00.81 

 63.00.83 
 63.00.84 

 63.00.82 
อปุกรณ์เก็บความเย็น 63.00.116 
อปุกรณ์และอะไหลอ่ืน่ๆ  www.ardomedical.com 

การบํารุงรักษา / การดูแล / การทําความสะอาด 

 

การตรวจสอบสภาพโดยผูใชกอนการเปดเคร่ือง 
ตรวจสอบหมอแปลงไฟฟา วาไมมีความเสียหายใดๆ

  
 ตรวจสอบอุปกรณวาประกอบไดถูกตองหรือไม 

 

การทําความสะอาด / การฆาเช้ือ   
 

เคร่ืองปมน้ํานม :
การทําความสะอาดที่บาน: 

– 11: 
 / / 11:  / / 

”) 
 21 
 ดานหลัง 
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อุปกรณ์ชดุมาตรฐานประกอบด้วย :   

PumpSet : a) ฝาครอบต่อสายป๊ัม  b) เมมเบรนรูปถ้วย  c) กรวยป๊ัมขนาด 26 มม. d) ลิปวาล์ว  e) ขวดบรรจุ
น้ํานมขนาดความจุ 150 มล.  f) สายป๊ัม  g) ตัวต่อสายป๊ัม  h) ฝาปิดขวด    i) ฝาปิดชั้นใน 

Double PumpSet : จาก a ถึง i มีอย่างละ 2 ชิ้น 

Clinic PumpSet sterile/non sterile : จาก a ถึง i 

Calypso UpgradeSet : จาก a ถึง n (ไม่มี j)  

OneMum PumpSet : จาก a ถึง i  

IndividualSet : จาก j ถึง l และ o  

OptiFlow Massage : k และ m   

PumpSet Kit : a, b, f และ g 
 

อุปกรณ์เสรมิ :  

กรวยป๊ัมขนาด 36 มม. (j) และ 31 มม. (k)  กรวยเสริมขนาด 28 มม. (l)  และ 22 มม. (o) จะช่วยให้คณุ
สามารถเลือกขนาดกรวยป๊ัมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้  ARDO OptiFlow Massage (m) ซิลิโคนเสริมกรวย
ป๊ัมเพ่ือช่วยกระตุ้นเต้านม ทําให้การป๊ัมน้ํานมมีความนุ่มนวลยิ่งข้ึน อีกทั้งการนวดของมันจะช่วยเพ่ิมการหล่ังของ
น้ํานม (สามารถใช้งานรว่มกับกรวยป๊ัมขนาด 31 มม. เท่านั้น)      ทีว่างขวดนมคู่ (n) สําหรับเครือ่งป๊ัมน้ํานม 
Calypso  

ARDO Pumpsets และ อุปกรณ์เสริม 
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การประกอบ :  ดูตามภาพตัวอย่าง 
ข้อสําคญั : ควรต้มด้วยน้ําเดือดก่อนการใช้งานครั้งแรก (โปรดดูหัวข้อการทําความสะอาด) 
ใส่เมมเบรนรปูถ้วยลงด้านบนของกรวยป๊ัมตามรูป จากน้ันวางฝาครอบลงให้ตําแหน่งเครื่องหมายของ
กรวยป๊ัมและฝาครอบตรงกัน แล้วหมุนฝาครอบไปทางขวาเพื่อล็อก 

คําแนะนําในการทําความสะอาด : หลังใช้งานทุกครั้ง ให้ล้าง
ชิ้นส่วนตามภาพด้วยนํ้ายาล้างขวดนม ถ้าจําเป็นสามารถต้มด้วย
น้ําเดือด หรือนึ่งด้วยเครือ่งนึ่งขวดนมได้ หลังล้าง ผ่ึงให้แห้ง แล้ว
คลุมด้วยผ้าสะอาด ห้ามใช้แปรงทําความสะอาดลิปวาล์ว 
 

การทําความสะอาดท่ีคลนิิก :  
นึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยอุณหภูม ิ121 °C = 20 นาที / 134 °C = 5 นาที 
ห้ามใช้หม้อ autoclave นึ่ง OneMum PumpSet 

การทําความสะอาดท่ีบ้าน : หากจําเป็นต้องทําความสะอาดให้เช็ดด้วยผ้า ชิ้นส่วนท่ี
แสดงในภาพ สามารถนําไปต้มได้ แต่ไม่จําเป็น เพราะเป็นชิ้นส่วนท่ีไม่ได้สัมผัสกับน้ํานม 
การทําความสะอาดท่ีคลนิิก : ให้ใช้วิธีเช็ดฆ่าเชือ้โรค ชิ้นส่วนที่แสดงในภาพสามารถ
นําไปนึ่งเพ่ือฆ่าเชื้อได้ แต่ไม่จําเป็นต้องทํา 
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คําแนะนําในการใช้ : โปรดล้างมือก่อนการใช้งานทุกครั้ง 
 

การปั๊มข้างเดียว : นั่งในท่าท่ีสบายและผ่อนคลาย จัดวางตําแหน่งหัวนมให้อยู่ในจุดกึ่งกลางของกรวย
ป๊ัม เพ่ือให้หัวนมสามารถเคล่ือนไหวได้อย่างอิสระภายในกรวยป๊ัม/OptiFlow massage หลังจากน้ันทํา
การเปิดสวิทซ์เครื่องป๊ัม 
 

การใช้งานปัม๊คู่ :  เสียบสายป๊ัมของชุด Pump Set ทั้งสองชุดเข้ากับเครื่องป๊ัม (โปรดดูภาพตัวอย่าง
การประกอบอุปกรณ์) แล้วเปิดสวิทซ์เครื่องป๊ัม 

อุปกรณ์เสรมิสําหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ ARDO :  
 

1.) ARDO breast milk freezer ถุงบรรจุน้ํานมสําหรับแช่แข็ง ช่วยให้คุณ
สามารถป๊ัมน้ํานมลงไปในถุงได้โดยตรงและเก็บรักษานํ้านมของคุณไว้   

2.) ARDO PP bottles ขวดบรรจุน้ํานมท่ีปราศจากสาร BPA ขนาด 150 มล.    
มีแบบขวดเดียว และแพ็ค 3 ขวด 
 

3.) Amaryll KombiKit  ชุดคันโยกท่ีสามารถเปล่ียนชุดป๊ัมน้ํานม ARDO 
Pumpset เป็นเครื่องป๊ัมน้ํานมด้วยมือ Amaryll อย่างง่ายๆ เพียงไม่กี่ข้ันตอน 
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การเลือกกรวยปั๊มและ OptiFlow Massage :  

 หากหัวนมของคุณเสียดสีภายในกรวยปั๊ม ทําให้เจ็บหรือรู้สึกไม่สบาย 
ให้เลือกใช้กรวยป๊ัมที่มีขนาดใหญ่ข้ึนกว่าเดิม  

 หากลานหัวนมของคุณถูกดูดเข้าไปในกรวย ให้เลือกใช้กรวยป๊ัมที่มี
ขนาดเล็กลงกว่าเดิม 

 ซิลิโคนเสริมกรวยป๊ัม OptiFlow Massage สามารถใช้งานได้กับ
กรวยป๊ัมขนาด 31 มม.เทา่นั้น 

การเก็บรักษาน้ํานม : 
 ณ อุณหภูมิห้อง : 6 ชัว่โมง ณ อุณภูมิสูงสุด 25 °C 
 ภายในตู้เย็น : 5 วัน ณ อุณภูมิสูงสุด 4 °C 
 ภายในช่องแช่แข็งตู้เย็นที่มีประตูแยก : 3-6 เดือน 
 ภายในตู้แช่แข็ง : 6-12 เดือน ณ อุณหภูมิ -20 °C 

การละลายนํ้านมแช่แข็ง : นําน้ํานมที่แช่แข็งย้ายมาไวใ้นตู้เย็นช่อง
ธรรมดา 8-24 ช.ม. ก่อนใช้ เพ่ือให้น้ํานมละลาย เมื่อจะนํามาป้อนให้นํา
ถุงน้ํานมแช่ในนํ้าอุ่นให้อุ่นข้ึน ถ้าทารกชอบแบบเย็นก็สามารถป้อนได้
เลย (ห้ามอุ่นด้วยไมโครเวฟ) 

ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นและคาํแนะนําในการแก้ปญัหา :   
 
 

แรงดดูเบาหรือไม่มีแรงดดู : - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดป๊ัมน้ํานม PumpSet ได้รับการประกอบอย่างถูกวิธีและ
ไม่ได้รับความเสียหาย – ตรวจสอบว่าลิปวาล์วฉีกขาดหรือค้างติดกันหรือไม่ – ตรวจสอบว่าฝาครอบปิดสนิท
หรือไม่  
 

รู้สึกเจ็บปวดเม่ือทําการปั๊มน้ํานม : – ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวนมของคุณอยู่ในตําแหน่งกึ่งกลางของกรวยป๊ัม    
– ตรวจสอบว่าขนาดของกรวยป๊ัมพอดีกับหัวนมของคุณหรือไม่ – ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ทําการต้ังค่าแรงดูด
สูงเกินไป - หากปัญหายงัคงเกิดข้ึนให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
 

ข้อกําหนดดา้นความปลอดภัย : ใช้งานภายหลังที่ได้ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ และตรวจสอบความเสียหาย
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
 

ข้อมูลท่ัวไป : ชดุอุปกรณเ์สริม PumpSet เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องป๊ัมน้ํานม ARDO  
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เคร่ืองปมน้ํานม Calypso  มีระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัดความคุมครองเปนเวลา 12 เดือน นับจาก
วันที่ซ้ือสินคา สําหรับผูซ้ือสินคามือแรกเทานั้น การสงตอหรือเปล่ียนมือ ทําใหการรับประกันเปนโมฆะ 
 
 

ขอกําหนดและเง่ือนไขโดยท่ัวไป 
 

บริษัท Ardo medical AG ขอรับประกันวาสินคาที่ไดรับความคุมครองนี้ปราศจากขอบกพรองท้ังในดานวัสดุ
และดานการผลิต เงื่อนไขการรับประกันเริ่มมีผลนับจากวันซ้ือสินคา ภายในระยะเวลาการรับประกันหาก
พบขอบกพรองดานวัสดุ ทางบริษัทจะทําการซอมแซมหรือเปล่ียนสินคาใหมให (แลวแตกรณี) โดยไมมี
คาใชจาย 
 

การรับประกันนี้ไมครอบคลุมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ ตกหลน การใชงานผิดประเภท การดูแล
รักษาท่ีไมถูกตอง การดัดแปลงแกไขผลิตภัณฑ หรือใชไฟผิดขนาด  
 

เพื่อใหมั่นใจวาการรับประกันครอบคลุมถึงความเสียหายและเคร่ืองสามารถทํางานไดอยางสมบูรณ โปรด
ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือผูใช และควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของ ARDO เทานั้น การรับประกันถือเปน
โมฆะหากตัวเคร่ืองถูกเปด 
 

 

 Calypso to go 
  

  
  

 190 130 76 มม.    MDD93/42 2a 
 100 60 90 มม.    230 /  +/- 10% 

 0.545 กก.     60Hz 
 0.150 กก.    9 1.2A 

       9  
     50 330mbar 

     +  - 5% 

 
 
800 ชัว่โมง 

   
 

+5 - 40°C 
 10 - 93% 

มาตรฐานผลิตภัณฑ  
รับรองมาตรฐาน : MDD 93/42  CEE 14.7.1993 และ  2010 ดานผลิตภัณฑทางการแพทย 2007/47/CE, 
2006/42/CE, EN 60601-1, EN60601-1-2, EN ISO 10079-1, EN 60601-1-4, EN 60601-1-6, EN60601-1-11   
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ในการขนสงและการจัดเก็บเคร่ืองปมน้ํานม Calypso แนะนําใหใชหีบหอเดิมของเคร่ือง อีกทั้งควรเก็บเคร่ืองให
พนจากรังสี UV (เชน แสงแดด / หลอดไฟฮาโลเจน), ความรอน ตลอดจนฝุนละออง (หลีกเล่ียงการจัดเก็บหรือใช
งานเคร่ืองบนเครื่องทําความรอน) โปรดอยาจัดเก็บหรือใชงานเคร่ืองในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยฝุนละออง 
การไมปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือแนะนําฉบับนี้สามารถนําไปสูการทํางานที่ผิดพลาดของเคร่ือง 
 
การเคล่ือนยาย และสภาพการเก็บรักษา 

   ต้ังแต 15 สัปดาห ใชตัวเลขตามท่ีกําหนดใน 
“เง่ือนไขการทํางาน” 

อุณหภูมิ ถึง +70 C ถึง +40 C 
ความชื้น 10% ถึง 75% 30% ถึง 75% 
ความดันอากาศ ถึง 1060 hPa ถึง 1060 hPa 

การท้ิง 
 

สามารถนําเคร่ืองสงกลับคืนไปยังผูผลิต หรือถอดประกอบและนําไปรีไซเคิล (เชนเดียวกับโลหะหรือ
พลาสติก) ในลักษณะที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมผานบริษัทผูเชี่ยวชาญดานการรีไซเคิลเคร่ืองใชไฟฟา ไมมี
ปจจัยเส่ียงพิเศษหรืออันตรายใดๆ 
 
ผูผลิต : 
  Gewerbestrasse 19 
  6314 Unterageri 
  Switzerland 
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รายชื่อเว็บไซตที่ใหความรูเก่ียวกับการเลีย้งลูกดวยนมแม 
 www.breastfeedingthai.com 
 www.thaibreastfeeding.org 

รายชื่อเพจที่ใหความรูเก่ียวกับการเลี้ยงลกูดวยนมแม 
 breastfeedingthai -> www.facebook.com/breastfeedingthai 
 รานนมแม -> www.facebook.com/NommaeShop 
 นมแม -> www.facebook.com/thaibreastfeeding 
 พญ.สุธีรา เอ้ือไพโรจนกิจ -> www.facebook.com/SuthiRaXeuxPhirocnKic 
 นมแม แบบแฮปป -> www.facebook.com/HappyBreastfeeding 
 มูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย ->www.facebook.com/Thaibf 

 
รายชื่อ Support Group สําหรับคุณแมนักปมใน facebook ที่สามารถขอเขารวมกลุมเพ่ือปรึกษาและขอความ
ชวยเหลือไดคะ 

 คุณแมนักปม ทําทุกอยางเพ่ือลูก -> www.facebook.com/groups/pumpingmom 
 นมแมแบงปน -> www.facebook.com/NommaeSharing 

 
ศูนยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

 คลีนิคนมแม โรงพยาบาลศิริราช โทร. 02-419-7000 ตอ 5995 
 คลีนิคนมแม สถาบันสุขภาพเด็กฯ โทร.02-354-8333 ตอ 502 
 คลีนิคนมแม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ โทร. 02-289-7000 ตอ 7134 (จ-ศ) ตอ 7130 (ส.-อา.) 
 คลีนิคนมแม โรงพยาบาลวชริะ ภูเก็ต โทร. 076-361-234 ตอ 1244 
 คลีนิคนมแม โรงพยาบาลบุรีรัมย โทร. 044-615-002 ตอ 3551 
 ศูนยอนามัยที่ 1 บางเขน กรุงเทพฯ โทร.02-521-3064, 02-521-3066 
 ศูนยอนามัยที่ 2 สระบุรี  โทร. 036-300-830-32 
 ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี   โทร. 038-786-974-7 
 ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี  โทร. 032-337-509 
 ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา โทร. 044-291-677  
 ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน  โทร. 043-243-210 
 ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี  โทร. 045-288-586 
 ศูนยอนามัยที่ 8 นครสวรรค โทร. 056-255-451  
 ศูนยอนามัยที่ 9 พิษณุโลก โทร. 055-299-280  
 ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม โทร. 053-276-856 
 ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช  โทร. 075-399-460  
 ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา โทร. 073-214-200 
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จัดจําหนายโดย  
บริษัท มัธกา จํากัด 

154 ถนนรมเกลา ซอย 24 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 
Tel : 02-915-2277 Fax: 02-543-9370 

www.ardothai.com 


